REV. 05

curatec BOTA DE UNNA

Instru¢des de uso:

DESCRICAO

Curatec” Bota de Unna consiste em uma bandagem
impregnada com pasta a base de 6xido de zinco, goma acécia,
glicerol, 6leo dericino e dguadeionizada.

INDICACOES

Curatec” Bota de Unna ¢ indicado para tratamento
ambulatorial de Glcera venosa ¢ edema linfatico dos membros
inferiores.

CONTRAINDICACOES
O produto ¢ contraindicado para Glceras arteriais e Glceras

mistas (comprometimento venoso e arterial). Curatec” Bota
de Unna ndo deve ser utilizado em pessoas com sensibilidade
conhecidaao produto ouaos seus componentes.

PRECAUCOES
Em algumas situacdes ndo ¢ aconselhdvel a utilizacao de

Curatec” Bota de Unna como nos casos de celulite (inchago e
eritemana area da ferida) e processo inflamatdrio intenso, pois
a compressao aumentara a dor no local; também nao ¢
aconselhével ouso em pacientes com diabetes mellitus, pois ha
risco de diminuicdo da perfusdo sanguinea no membro
acometido.

Curatec” Bota de Unna nio pode ser cortado e aplicado a
lesdo. Deve ser usado segundo a indicacdo do fabricante, sob
orientagdo de um profissional dasatde.

MODODE USO
A bandagem pode ser mantida intacta por até 7 dias, a

menos que haja desconforto, vazamento de exsudato, sinais
clinicos de infec¢do, dorméncia e latejamento dos dedos ou em

casode quaisquer outras irritagdes locais.
Fazer repouso com os membros inferiores elevados

imediatamente antes da aplica¢io do curativo Curatec” Bota

de Unna, até aregressaodo edema.
Realizar a limpeza da ferida de acordo com a pratica

rotineira, enxaguar bem e secar a pele adjacente antes da
aplicacdo da bandagem. Em seguida, proceder ao
enfaixamento conforme instrug¢des a seguir.
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APLICACAO DE CURATEC® BOTA DE UNNA
1 - Iniciar a aplicagdo da bandagem pela

base do pé, mantendo o pé e o calcanhar em
anguloreto. Abotadeveraenvolverapernasem
apertar e sem deixar abertura ou enrugamento;

2-Aplicarabandagemaolongodapernaaté + i o
aalturadojoelho; ﬁ"*--'--. pt 0

34 3 - Aplicar uma bandagem elastica ou faixa

“ .., decrepeparafixa¢do dabota. Manter a pressdo

P © uniforme recobrindo completamente o
Curatec”Botade Unna;

Paraum melhor controle do exsudato, sugerimos:

4 - Aplicar um curativo secundario, gaze estéril ou
compressa cirurgica no local da lesdo para absorver a
exsudacdo;

5 - Colocar outra faixa de crepe para fixacdo do curativo
absorvente;

6 - Trocar o curativo absorvente e sua faixa de fixacdo

sempre que sujos oumolhados.

REMOCAODE CURATEC” BOTADE UNNA
Levantar a borda livre da bandagem desenrolando-a

cuidadosamente ao longo da perna. Nao é necessario cortar a
bandagem pararemocao.

VALIDADE
Prazo de validade de 2 anos, mantendo o produto

armazenado a temperatura ambiente e com embalagem
intacta. Nao pode estar aberta, rasgada, perfurada ou molhada.

APRESENTACOES
*7,6cmx5m; *7,5cmx6m;
*7,6cmx7m; *7,6cmx9,14m;
*10,2cmx5m; *10,2cmx6m;
*10,2cmx 7m; *10,2cmx9,14m.

Numero de lote, data de fabricagéo e prazo de validade: vide cartucho ou envelope.
Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@curatec.com.br
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